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SIA “Sistemserviss” patēriņa, siltumtehnisko mērījumu un spiediena laboratorija.


Ūdens patēriņa mērītāju izsekojamības shēma


līdz starptautiskajiem etaloniem








Starptautiskais kilograma etalona prototips - BIPM





LNMC darba etalonatsvari: 


КГО-4-20 Nr. 22,23,24,26,27,85,87.


Kalibrēšanas sertifikāts


Nr. M0211K01 U=±933mg





LNMC darba etalonatsvaru komplekts – Г-4-6110.10 Nr. 3. Kalibrēšanas sertifikāts Nr.M0483 K02


U = +/- 19.0mg





LNMC darba etalonatsvaru komplekts –


Г-4-6111.10 Nr. 2.  Kalibrēšanas sertifikāts Nr. M0536 K02 U=±38mg.





LNMC darba etalonatsvari: КГО-IV-20


 Nr. 21,23,29,31,32,42,46.


Kalibrēšanas sertifikāts Nr. M0021K04 


U = +/- 302mg





Latvijas Nacionālais masas etalons LNE 05-16-12. 








SIA “Sistemserviss” darba etalons – svari NBW-150 . LNMC kalibrēšanas sertifikāts Nr. M0357 K04 


Umax = +/- 0,01kg (10000mg)





SIA “Sistemserviss” svari TB150K5. LNMC kalibrēšanas sertifikāts Nr. M0760 K03 


Umax = +/- 0,0025 kg (2500 mg)





Kalibrējamie ūdensskaitītāji


DN 15, 20, 25, 20, 40


U ≥ +/- 0,0002





LNMC nacionālais etalonsvaru (1kg) tips КГЭ-1 Nr.16. Kalibrēšanas sertifikāts Nr. M0203 K02 U=±0.050 mg





LNMC nacionālais etalonsvaru (1-500 g) tips ГЭ-1110 Nr.12. Kalibrēšanas sertifikāts Nr. M0204 K02  


U=±(0.0020-0.028) mg





LNMC nacionālais etalonsvaru (1-500)mg tips MГO-1a-1110 Nr.25. Kalibrēšanas sertifikāts


Nr.M0205 K02 U=±(0.00040-0.0014)mg








